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INTRODUCCIO | OBJECTIUS L'hemodialisi (HD) requereix la creacié prévia d'un accés vascular (AV) permanent, sent
la fistula arteriovenosa (FAVI) autdloga I'AV més usat pels avantatges que ofereix. Ens fixem I'objectiu de valorar la
correlacié entre el flux de la FAVI i les pressions arterials (PA) i venoses (PV) obtingudes a diferents velocitats de
bomba (Qb). METODE Es realitza ecografia doppler preHD per determinar el flux de la FAVI i el seu index de
resistencia (IR). En tots els casos s'utilitzen agulles de 16G per a les puncions. Es registren les PA i PV que reflecteix el
monitor als diferents ritmes d'Qb establerts (50 a 400ml/min en intervals de 50) i es calculen els pendents de PA i PV
sobre Qb. Aquestes pendents posteriorment es correlacionen amb els fluxos de FAVI obtinguts. RESULTATS La
mitjana d'edat és de 57.5 anys un 78.6% homes. El 57.1% so6n portadors de FAVI humer-cefalica, la resta porten FAVI
radio-cefalica. La mitjana del flux de la FAVI és de 1491.88 + 501.39 ml / min i la de IR de 0524 + 0.146. El pendent
d'artéria presenta una mitjana de -0.7136 + 0,0745 i el pendent de vena de 0,6487 + 0,0589. No hi ha correlacié entre
les variables edat i IR amb els fluxos de FAVI. Si hi ha una correlacio inversa significativa entre el flux de FAVI la
pendent de pressions arterials (p = 0.022), sense trobar-la en el cas de les pressions venoses. CONCLUSIONS El grau
d'augment de PA en relacié a l'augment de Qb, calculat mitjangant el pendent de PA sobre Qb, es correlaciona
inversament amb el flux de la FAVI. Aixd ens pot permetre fer una estimacié del cabal d’'una fistula a partir del seu
comportament en forma de pressions durant la sessié d’hemodialisi.



